Консервативное лечение стомы, осложненной ретракцией 
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Область  втяжения необходимо выровнять, проще всего пастой-герметик в полосках Колопласт. См. рис.1.

рис.1.

Можно использовать  с этой же целью кольца для пластин адаптационные пластичные производства Холистер.  Внутренний диаметр такого кольца должен совпадать с диаметром стомы,  или быть чуть меньше, но не более чем на 0,5- 0,8см, так как именно на такую величину можно растянуть кольцо.
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См.ссылку http://www.hartmann-shop.ru/kalo_i_uropriemniki_hollister/akssesuary/koltsa_dlya_plastin_adaptatsionnye_plastichnye.html?pop=0
рис.2.

Лучше использовать  конвексную пластину с ремнем для увеличения степени надежности ситемы, см. рис.3.
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рис.3
Конвексная пластина с ремнем                   2-х компонентная система с                     ……………………………………………….дренируемыми мешками

Конвексная пластина, благодаря вогнутости, как бы выдавливает стому над поверхностью пластины. См. рис. 2
При деформированной перистомальной области пластину следует накладывать в положении стоя или сидя.[image: image5.jpg]
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